
血糖値は 2 時間おきに測定し下の表でインスリン注入率を補正
69mg/dl以下はインスリン注入率を0.3U/hrとし10gブドウ糖を投与しDrCALL
250mg/dl以上はDr.CALL
血糖値　(mg/dl) インスリン注入率補正
以上 以下 (U/hr)

55 64 -1.0 注入率が0.3U/hr未満の場合は0.3U/hrで
65 74 -0.9
75 84 -0.8
85 94 -0.7
95 104 -0.6
105 114 -0.5
115 124 -0.4
125 134 -0.3
135 144 -0.2
145 154 -0.1
155 164 0.0
165 174 +0.1
175 184 +0.2
185 194 +0.3
195 204 +0.4
205 214 +0.5
215 224 +0.6
225 234 +0.7
235 244 +0.8
245 254 +0.9
255
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Δインスリン注入率 （現在流量を調節）


